.ME DIAGNOSTICOS MICROBIOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CNPJ 65.013.120/0001-79 INSCR. EST. 177.086.249.112

RELATORIO DE ANALISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 3450CAZ FABRICACAO: 03/25 VALIDADE: 03/27

TESTE QUALITATIVO

Valor obtido Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923 19,0 mm (16 — 20 mm)
Escherichia coli ATCC 25922 32,0 mm (25— 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 29,0 mm (22 — 29 mm)
Homogeneidade: de acordo 1,5 mm <2,5mm

- Informacées Adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar — DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referéncia baseados no CLSI 2024.

Aracatuba, 22 de margo de 2025.
Doniele. O

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva — CRBM 31601

AV. ANTONIO CAVASANA, 97 - BAIRRO CONCORDIA Ill - FONES: (18) 3621-8670 / 3621-8836 — CEP 16013-385- ARAGATUBA - SP
FONE: (11) 98346-4263 — SAO PAULO comercial@dme.ind.br www.dme.ind.br


mailto:comercial@dme.ind.br
http://www.dme.ind.br/

