
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

    AV. ANTÔNIO CAVASANA, 97 – BAIRRO CONCÓRDIA III – FONES: (18) 3621-8670 /  3621-8836   –   CEP 16013-385 –       ARAÇATUBA – SP 

WHATSAPP: (18) 99738-1480                                                   comercial@dme.ind.br                                               www.dme.ind.br 

 
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC 

(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA) 

 

 
 

GENTAMICINA                        DISCO COM 120 ug        ( GEN 120 ) 

 

 

LOTE: 3477GENHL  FABRICAÇÃO: 05/25  VALIDADE: 05/27     

 

 

 

TESTE QUALITATIVO 

      Valor obtido  Valor Esperado 

 

Enterococcus faecalis ATCC 29212     21,0 mm   (16-23 mm) 

 

Homogeneidade: de acordo        2,0 mm  < 2,5 mm 

 

 

 

 

Informações adicionais: 

   - Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026. 

   - Manter os discos de Gentamicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade. 

      Valores de referência baseados no CLSI. 
 

 

 

 

Araçatuba, 02 de junho de 2025.    
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