DIAGNOSTICOS
MICROBIOLOGICOS
ESPECIALIZADOS

BAC - BASE - AGAR - SANGUE

- APRESENTACAO:
- BAC — BASE-AGAR — SANGUE Frasco com 19 ml

Caixa com 20 Frascos
- BAC — BASE-AGAR — SANGUE Frasco com 47,5 ml

Caixa com 10 Frascos

- COMPOSICAO:
‘P6 Lab-Lemco’ 10,0g
Peptone neutralizados 10,09
Cloreto de sodio 50g9
Agar 1509
Agua purificada 1000 ml

pH 7,3+ 0,2a 25 °C

- PRINCIPIO:

Meio de cultura sodlido usado no isolamento, cultivo e manutengdo dos
Streptococcus e outros organismos fastidiosos.

- PROCEDIMENTO:

. Colocar os frascos em Banho Maria fervente até sua completa dissolugéo. Resfriar
0 meio em torno de 60 °C. Adicionar sangue de carneiro desfibrinado estéril a 5%. Distribuir
assepticamente em placas de Petri.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

No teste de eficiéncia utiliza-se de cepas-padréo inoculadas ao Bac-Base-Agar-
Sangue DME, onde as cepas deverdo apresentar crescimento ap6s incubagéo a 35° 2°C
por 24-48 horas.

CEPAS PADRAO:
- Streptococcus B-hemolitico
- Streptococcus pneumoniae

ATCC 19615.
ATCC 49619.

- ARMAZENAMENTO:
Manter em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo de luz.

- VALIDADE: Vide Frasco.

. Os meios néo deverdo ser usados caso a data de validade tenha expirado, ou se
notar sinais de contaminagao microbiana, evaporagdo do meio, mudanga de cor, etc.

Responsavel Técnico: ANTONIO CARLOS DE FENDI CRBM 1005
Registro MS n° 10401600017

-NORMAS DE SEGURANGA/PRECAUGOES TECNICAS:

Os laboratdrios de microbiologia devem atuar sob a égide de normas, para a garantia

da seguranca dos envolvidos direta e indiretamente. E necessario o manual de Boas Praticas
(BPL) para cada setor de Microbiologia visando estabelecer tais prudéncias:

y

Procedimentos laboratoriais que envolvem materiais bioldgicos devem ser
realizados somente por profissionais qualificados ou por técnicos
supervisionados.

. O fluxo laminar (Capela) é necesséario para prote¢gdo ante materiais
potencialmente infecciosos e garantia da confiabilidade dos resuiltados.

. Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) como barreiras
de seguranga.

. Utilizacdo de pipetadores e seus acessorios, descartando-se a possibilidade de
qualquer pipetagem com a boca.

. Numa eventual contaminagdo, lavar o local com solugdes bactericidas
utilizadas normalmente: Alcool etilico ou Isopropilico (65-85%), compostos
quaternarios de Aménio ou Fendl de 0,5-5%. Retirar as luvas e proceder da
mesma maneira.

. As amostras devem ser transportadas em recipientes apropriados e em

condigbes adequadas.

7. Restringir o uso de seringas ou agulhas somente ao necessario.
8. Equipamentos contaminados: proceder cuidadosa descontaminagcao de seu reparo

e transporte.

9. O material de uso na Microbiologia deve ser autoclavado a 121°C por 30

minutos.

-DESCARTE DO MATERIAL

O descarte deve ser realizado conforme as recomendacdes vigentes da ANVISA

(RDC n°306, 07/12/2004, D.0.U. 10/12/2004) e do CONAMA (Resolugao 283/2001).
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